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Specyfikacia Zaméwienia - zakup aparatury medycznej do gabinetéw ginekologicznych Zespolu Lecznictwa
Otwartego Sp. 7 0.0.

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA
zakup aparatury medycznej do gabinetéw ginekologicznych Zespotu Lecznictwa Otwartego
| Sp. z 0.0.

Postepowanie prowadzone jest w trybie zakupu publicznegoo zgodnie z Regulaminem udzielania
zaméwien w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp.z o0.0. (Uchwala Zarzgdu ZLO SP.z oc.0 nr
2/07/03/2017).

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami).

I. WSTEP
1. Niniejsza specyfikacja zamoéwienia zawiera informacje i wytyczne dia Wykonawcow
ubiegajacych sie o uzyskanie zamowienia na zakup aparatury medycznej do gabinetéw
ginekologicznych Zespofu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.0.
2. Specyfikacja Zamoéwienia dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.zlo-
jaworzno.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

Il. DEFINICJE | SKROTY
Wyrazenia i skroty uzywane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oznaczaja;
1. Zamawiajgcy — Zespét Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0. w Jaworznie |
2. Wykonawca — podmiot ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia,
3. SZ - specyfikacja zamodwienia,

. ZAMAWIAJACY
Zespot Lecznictwa Otwartego Sp. z o.0.
43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 235
tel.: 32/616-40-63
e-mail: przetargi@zlo.jaw.pl
www.zlo-jaworzno.pl

IV. OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest jako SZ.264.3.2018
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie powolywacé sie na powyzsze
oznaczenie.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest zakup aparatury medycznej do gabinetow
ginekologicznych Zespofu Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.:

- Detektor tetna pfodu

- Kolposkop

- Fotel ginekologiczny

- Aparat kardiotokograficzny (KTG) do cigZzy mnogiej
-Aparat do elektrokoagulacji
- Aparat do kriochirurgii — 2 szt
2. Parametry techniczne aparatury medycznej zawiera zatgcznik nr 2do SZ.
Wszystkie oferowane aparaty medyczne musza by¢ wyprodukowane w 2018r. Wykonawca
udzieli na przedmiot zaméwienia minimum 24 miesiecy. Wykonawca przeprowadzi szkolenie
personelu medycznego.
3. Wszystkie parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 2 do SZ mozna zastgpié
parametrami rownowaznymi. 7
Zamawiajacy dopuszcza skiadania ofert czesciowych.
Wykonawca musi wykazaé w ofercie, ktére elementy zaméwienia zamierza powierzy¢ do
wykonania podwykonawcom.

o

VI. INFORMACJE W SPRAWIE ZWROTU KOSZTOW W POSTEPOWANIA
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Otwartego Sp. 7 0.0,

Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

o

10.

11

VIl. MIEJSCE | TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Miejsce wykonania zamowienia: Zespolu Lecznictwa Otwartego, ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno — Przychodnia Szczakowa ul. Koszarowa 2
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zamoéwienia: 30.05.2018r.

VIIl. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ oferte oddzielnie na kazdy aparat medyczny.

Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej

SZ.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim, w sposéb czytelny na komputerze, maszynie lub

pismem odrecznym. Wymagane specyfikacjg dokumenty sporzadzone w jezyku obcym

powinny byé zlozone wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez

Wykonawce.

Formularz oferty zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SZ oraz dokumenty sporzadzane przez

Wykonawce powinny byé podpisane przez osoby upowaznione do skiadania oswiadczen woli

w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy oferte podpisujg osoby, ktérych upowaznienie do

reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych zatgczonych do oferty, wymaga sie, aby

Wykonawca dotgczy! do oferty oryginal petnomocnictwa do podpisania oferty.

Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane i parafowane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

Oferta powinna skiada¢ sie z :

1) oryginatu peinomocnictwa udzielanego osobom podpisujgcym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego.

2) zestawu o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacii,

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym,

zamknietym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiajgcego i zawierajgcym oznaczenie:

, Oferta - Zakup aparatury medycznej do gabinetéw ginekologicznych Zespofu

Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0" oraz adres Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje objete tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogg by¢ udostepniane csobom trzecim,

powinien je umiesci¢ w oddzielnej kopercie wewnatrz opakowania oferty i oznaczy¢ napisem:

“Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa™. Informacje o zastrzezeniu dokumentow

stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa nalezy poda¢ rowniez w formularzu oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé, pod warunkiem, ze

uczyni to przed terminem skiadania ofert. Zaréwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaja

formy pisemnej. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i

zaadresowane w ten sam sposob, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest

przekazywana zmieniona oferta, nalezy opatrzy¢ napisem “zmiana”.

QOswiadczenie o wycofaniu oferty powinno by¢ podpisane przez osobely uprawniongfe do

sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam

spos6h, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywane to powiadomienie,
nalezy opatrzy¢ napisem "wycofanie”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT
Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego : 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 235 pok.

201 .

Termin skiadania ofert dla uptywa w dniu 04.05.2018 r., o godz. 10.00 .

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrocona
Wykonawcy bez otwierania.

Zamawiajgcy moze odwotac postepowanie bez podania przyczyny

Zamawiajgcy jest uprawniony do zamkniecia postepowania bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
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1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
nalezy przekazywac pisemnie lub drogg elekironiczna.

Odpowiednio: adres, adres e-mail podane zostaly w rozdziale Il SZ.

Osoby upowaznione do kontaktowania sie z Wykonawcami:

Kamila Kopciak - 502-605-884

@M

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SZ

1. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SZ.

2. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert,

3. Przed uplywem terminu do skiadania ofert Zamawiajgcy moze zmieni¢ tres¢ dokumentow
sktadajacych sie na SZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana staje sie w takim
przypadku czescig Specyfikacji. Zostanie ona doreczona wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano specyfikacje (oraz zadajgcym pytania do SZ) i bedzie dla nich wigzgca.

4. Tres¢ niniejszej SZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod nastepujacym adresem:
www.zlo-jaworzno.pl wszelkie zmiany tresci SZ, jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co
do tresci SZ, Zamawiajacy zamieszczaé bedzie takze pod wskazanym wyzej adresem
internetowym.

Xll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Za realizacje przedmiotowego zamowienia Zamawiajgcy przyjmuje warto$¢ brutto przedmiotu
zamowienia.
2. Przy ustalaniu ceny brutto oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w
Specyfikacji Zamowienia
3. Wykonawca okresli cene netto, VAT i cene brutto za realizacje cato$ci przedmiotu zamoéwienia
uwzgledniajgc wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamowienia.

Xlll. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
2. cena-80%
Sposodb obliczania wartosci punktowe] kryterium
cena : ilo&¢ punktdéw = (cena najnizszal/cena badanej oferty) x 80 pkt
3. gwarancja - 20%
Sposob obliczania wartosci punktowej kryterium
Gwarancja ; ilos¢ punktow = (ilos¢ miesiecy okresu gwarancji w ofercie badanej/najwyzsza
zaoferowana ilos¢ miesiecy okresu gwarancji sposrod ziozonych ofert) x 20 pkt

4. Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktéw sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu.

5. Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce od daty odbioru przedmiotu zamdwienia.

6. Maksymalny punktowany przez Zamawiajacego okres gwarancji — 60 miesiecy od daty
odbioru przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaoferuje okres gwarancji liczac od daty
odbioru przedmiotu zamowienia w liczbie miesiecy 60 | wiecej — otrzyma 20 punktdw.

7. W przypadku, gdy ktérykolwiek z Wykonawcéw zaoferuje okres gwarancji liczac od daty
odbioru  przedmiotu zaméwienia diuzszy niz 60 miesiecy, Zamawiajgcy do obliczenia
punktacji wszystkich wykonawcow w kryterium  gwarancji przyjmie, ze ,najwyzsza
zaoferowana ilo$¢ miesiecy okresu gwarancji sposrod ziozonych ofert” wynosi 60 miesiecy.

XIV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykenawca zostanie zwigzany zitozong ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

XV. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 1 do SZ.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

23.04.2018r.
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o

Wykonawca, ktoérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisa¢ umowe w migjscu
wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XVII. WYKAZ ZALACZNIKOW
1. Wzor umowy - zatgcznik nr 1 do SZ

2. Parametry techniczne aparatury medycznej — zatgcznik nr 2 do SZ
3. Formularz oferty — zatacznik nr 3 do SZ

23.04.2018r.
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Zatacznik nr 1 do SZ
Umowa nr...............

zawartadnia........................ W Jaworznie pomiedzy :

Zespotem Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie ul. Grunwaldzka 235,
zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Katowicach Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego KRS: 0000079264, NIP: 632 — 18 — 02 — 999, Regon: 277479976, Kapitat zakladowy
10142250,00 zi, reprezentowanym przez;

1. Jacka Nowaka — Prezesa ZLO Sp. z o.0.

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i montaz aparatury medycznej zgodnie z
Specyfikacjg Zamowienia

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera zatgcznik do umowy.

3. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony w
ust. 1

4. Przedmiot Umowy w szczegolnosci obejmuje:
- dostawe | podigczenie
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi.

5. Wykonawca udziela na przedmiot zamoéwienia gwarancjii................ocooeeei , liczgc od dnia
protokolarnego przejecia sprzetu.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
..................................... - (STOWNIE!E srmsmunrspuwrpn rms v s o s s sy s Yo
2. Naleznosg, o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury wystawionej przez Wykonawce.

§3
Termin realizacji: 30.05.2018r .

§4
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust.1 za kazdy dzien zwioki.
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysaokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego
w§2ust 1.
§5

1. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Whasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§6
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zamawiajgcy Wykonawca
7
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e

Detektor Tetna ptodu

Zalacznik nr 2 do SZ

! Lp. |Parametry techniczne TAK/NIE
Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2018.

2 Wymiary: 7.62 cmWx 1524 cmH x2.54 cm D

3 Waga: 310 g (z bateriami)

4 Pamigc: 24h (SpO 2 , Puls)

5 Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100% SpO 2

6 Zakres pomiaru pulsu: 18 - 321 uderzen na minute;

7 Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0 do >75 mmHg;

Zakres pomiaru oddechu: 1 - 60 oddechéw na minute;
Prég wykrywania oddechu: 5 mmHg
10 Dokfadno$c¢: Saturacja: 70 -100% +/- 2 stopnie dla
| doroslych uzywajacych klipsa na palec; Puls: +/- 3 digits;

11 Dlugosc¢ fali swiatta pomiarowego:; Czerwone: 660 nm @
0.8 mW; Podczerwone: 910 nm @ 1.2 m\W;

12 Diody informacyjne: Puls: trojkolorowy segment diod LED;

13 Wyswietlacz cyfrowy: dwie 3-cyfrowe 7-segmentowe diody
LED CO 2: 8-segmentowe diody LED w postaci siupka;

14 Temperatura podczas pracy: Pulsoksymetr. -20° do +50°C
; Detektor CO 2: 0° do +50°C; Temperatura
przechowywania: -30° do +50°C; Wilgotnosé:Podczas
pracy. 10 — 95% ; Podczas przechowywania: 10 — 95%;

|15 | Zasilanie: 6 x bateria alkaliczna 1.5V AA Zywotnos¢ baterii:
90h - sam pulsoksymetr, 20h - pulsoksymetr i detektor
CO2, Rodzaj ochrony: zasilanie wewnetrzne (bateryjne).
Rodzaj pracy: ciggta

Koloposkop

Lp. |Parametry techniczne TAK/NIE

1 Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2018.

2 powiekszenie: 3.75x, 7.5x, 15x
- ogniskowa: 300mm
- pole widzenia: 79mm, 39mm, 19mm dia.

- gtebia ostrosci: 4.5mm, 1.13mm, 0.76mm

23.04.2018r.
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- zakup aparatury medycznej do gabinetow ginekologicznych Zespolu Lecznictwa

1— intensywnos¢ swiatla > 25000 luxow
|- prawy okular z dwoma okregami pomacnymi przy

pomiarze widzianego obiektu

- regulacja jasnosci

- zielony filtr zwiekszajacy kontrast

- zaréwka LED

- regulacja wysokosci: 950mm-1250mm
- zasilanie 230V

Urzadzenie posiada w zestawie kare USB, kable
przytaczeniowe

Fotel ginekologiczny

Lp. | Parametry techniczne TAK/NIE

1 Aparat fabrycznie nowy , rok produkgcji 2018.

2 - Podpérki pod dionie;- - Dane techniczne:

3 Uchwyty na stopy (strzemiona);

4 Sterownik reczny;

5 Uchwyt na papier higieniczny;

6 Pojemnik ze stali nierdzewnej;

7 Kolor obudowy: szary, tatwe do czyszczenia i dezynfekciji.

8 - Fotel ginekologiczny z elektryczng regulacja wysokosci
(86-106 cm), oparcia fotela oraz siedziska,

9 - Szerokosc¢ siedziska: 60cm;

10 - Diugo$¢ oparcia na plecy: 90cm;

11 - Dlugo$¢ siedziska: 40cm;

12 - Standardowe nachylenie oparcia na plecy: 30°;

13 - Standardowy kat nachylenia siedziska :0°;

14 - mozliwo$¢ zapamietania najczesciej uzywanych ustawien
fotela;

15 - Maksymalne obcigzenie:180kg; - Waga :70kg;

16 - Zasilanie:230V/50-60Hz

Aparat do kardiotokograficzny (KTG) do cigzy mnogiej

Lp. |Parametry techniczne TAK/NIE
Aparat fabrycznie nowy , rok produkeji 2018.

2 Urzadzenie posiada mozliwosé monitorowania cigzy
blizniacze,].

3 Aparat posiada kolorowy wyswietlacz TFT o przekatnej az
12.1" i rozdzielczosci 800x600 pikseli.

4 wbudowany akumulator

Urzadzenie posiada system wizualnych i dzwiekowych
alarméw

23.04.2018r.
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zakup aparatury medycznej do gabinetow ginekologicznych Zespofu Lecznictwa

CHARAKTERYSTYKA FHR (orientacyjne parametry):-
zakres: 50 do 240 bpm , - od$wiezanie wyswietlania; 0.25
sek, - czestotliwoscUS: TMHz +-5%,

CHARAKTERYSTYKA TOCO (orientacyjne parametry):-
metoda pomiaru: czujnik tensometryczny, - czutosé: 1
jednostka = 2.5¢, - rozdzielczosé: 1 jednostka, - zakres: 500
jednostek, - od$wiezanie wyswietlania: 0.25 sek

CHARAKTERYSTYKA NIBP (crientacyjne parametry): -
tryb pracy: manualny / automatyczny / STAT, - jednostki
pomiaru mmHg / kPa, - interwal: 0-480 minut, - zakres
pomiaru Systolic; od 30 do 270 mmHg, - zakres pomiaru
Diastolic: od 10 do 245 mmHg, - zakres pomiaru Mean: od
20 do 255 mmHg, - zakres pulsu: 40-240 bpm.

CHARAKTERYSTYKA EKG MATKI (orientacyjne
parametry):

- EKG: HR: 30-300 bpm- rozdzielczo$¢: 1 bpm, -
doktadnos¢ +-1 bmp / +-1%, -przebiegi: I, 1, Ill, avl, avR,
avF, V, - szybkos¢ przesuwu: 12.5mm/s, 26mm/s, 50mm/s.
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CHARAKTERYSTYKA SPO2 (orientacyjne parametry):-
zakres pomiaru: 0%-100%, - rozdzielczosé: 1%, -
dokiadno$¢: +-2%, - doktadnosé pulsu: +-3 bpm.
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CHARAKTERYSTYKA TEMP (orientacyjne parametry):-
technika: czujnik termistorowy, - zakres pomiaru: 0-50
stopni C, - doktadnos¢: +-0,1 stonia C,

12

DANE TECHNICZNE:- wymiary: okoto 36 x 30 x 12cm, -
waga: 4kg, - zasilanie 230V, 50/60 Hz, - temperatura pracy:
5-40 stopni C, - wilgotnos¢ pracy: 30-93% bez kondensaciji.
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STANDARDOWE WYPOSAZENIE:- sonda FHR = 1szt.; -
sonda TOCO = 1szt.; - marker FM = 1szt.; - mankiet NIBP =
1szt.; - sensor SpO2 = 1szt.; - kabel EKG = 1szt.; -
elektrody = 25szt.; - czujnik temperatury = 1szt,; - papier do
drukarki = 1szt.; - zel USG = 1szt.; - akumulator = 1szt.; -
kabel zasilajgcy = 1szt.; - kabel uziemiajgcy = 1szt.; -
instrukcja obstugi = 1szt.; - wozek transportowy = 1szt.

Aparat do elektrokoagulacji

1szt, Elektroda petla druciana, 10mm, uchwyt 4mm — 1szt;
Elektroda neutralna jednorazowa hydrozel, dzielona, dla
dorostych i dzieci, 176x122mm, 110cm2, op. 10x5szt ;
Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wiyk
3-pin; Kabel bipolarny, dt. 3m,zigcze proste, wtyk 2-pin;
Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dt. 3m lub 5m,
wiyk ptaski; Wigcznik nozny 2-przyciskowy,

Lp. |Parametry techniczne TAK/NIE
1 Aparat fabrycznie nowy , rok produkciji 2018.
2 Waga i wymiary: dh330mm; szer. 285mm; wys. 105mm ;
waga ok.3,5kg
3 Koagulacja: monopolarna miekka, monopolarna fosforowa,
biopolarna
4 Ciecia: monopolarne czyste i mieszane
5 Wyposazenie: Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm -
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- zakup aparatury medycznej do gabinetow ginekologicznych Zespolu Lecznictwa

kabel 5m, wtyk 6-pinowy

6 Aparat powinien posiada¢ zabezpieczenia przed
przepieciami

7 Automatyczny test aparatu i oprzyrzgdawania po wigczeniu
zasilania,

8 Wyswietlanie kodow srwisowych

9 Zasilanie sieciowe

Aparat do Kriochirurgii — 2 szt

| o

Lp. |Parametry techniczne i TAK/NIE
1 Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2018.
12 Przeznaczony jest do miejscowego, szybkiego zamrazania
- zmian patologicznych za pomocg krioaplikatora
natryskowego lub z uzyciem sond kontaktowych.
3 Sondy natryskowe SD10 lub SG10 posiadajg mozliwosé
ptynnej regulacji wielkosci strumienia i mocy chtodniczej.
14 Czynnik chlodzgcy - podtlenek azotu
Butla o pojemnosci 10 litrow
[Wézek na butle z podtlenkiem azotu
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Otwartego Sp. z 0.0.

Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.

FORMULARZ OFERTY

Zatacznik nr 3 do SZ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2018r. prowadzone w oparciu 0 Regulamin
udzielania zamoéwien w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp.z o.0. (Uchwata Zarzadu ZLO SP.z 0.0 nr
2/07/03/2017), na zakup aparatury medycznej do gabinetéw ginekologicznych Zespofu

Ja/My, nizej podpisany/i,

Oferujemy wykonanie dostawy : warto$¢ catkowita oferty:

Brutto: zt
/stownie brutto/
Lp | Rodzaj sprzetu i flo | Jednostko | V | Wartosé¢ Wartosé Gwarancja
3 aparatury medycznej §¢ wacena | AT netto brutto PLN | (miesigce)
netio PLN | % PLN
1 | Detektor tetna pfodu 1
Kolposkop 1
2
3 | Fotel ginekologiczny 1
4 | Aparat KTG 1
5 | Aparat do | 1
elektrokoagulacji
6 | Aparat do kriochirurgii | 2
Razem

Oswiadczam ponadto termin wykonania zaméwienia zgodnie z zapisami podanymi
w Specyfikacji zamowienia.
Oswiadczam, ze zapoznatem sig z opisem przedmiotu zaméwienia i wzorem umowy, ktéry akceptuje.

Oswiadczam, e zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie na warunkach opisanych w Specyfikacji
Zamoéwienia i wzorze umowy.

Oswiadczam, ze dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Migjscowos¢ i data
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Podpis i pieczeé¢ osoby upowaznionej
do podpisywania oferty
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